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Łódź,  13.11.2018r.                                                                                                                               
dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę mammotomu i kardiomonitorów     – nr sprawy 52/D/18 
SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 3 od Wykonawców.
Załącznik nr 4 do SIWZ (wzór umowy)
1. par. 4 ust. 12 - Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 3 dni roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 5 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w projekcie umowy.

2. Par. 4 ust. 13 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację zapisów tego ustępu:

„Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas, wydłużającej się naprawy, tj. czas naprawy przekraczający czas na naprawę określony w umowie” ?

Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w projekcie umowy.

3. Par. 6 - W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/podjęciu działań serwisowych oraz 10% w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Nadmieniamy również, że obciążanie Wykonawcy karą za każdą godzinę niesprawności urządzenia jest bardzo restrykcyjnym zapisem skutkującym wysokim ryzykiem obarczenia karą potencjalnego Wykonawcy. Standardem przyjętym w branży jest naliczanie kar za dzień niesprawności urządzenia. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu. 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w projekcie umowy.

Załącznik nr 2 - Pakiet 2 - Kardiomonitory – 4 szt. wraz z centralą
4. Pkt. 8 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z wbudowanym kalkulatorem dawek leków, ale bez kalkulatora powierzchni ciała?
Odpowiedź: Nie dopuszczamy.


5. Pkt. 10 Czy Zamawiający dopuści prezentację 8 krzywych dynamicznych na ekranie bez użycia funkcji wyświetlania 12 odprowadzeń EKG, z prezentacją krzywych jedna pod drugą, z możliwością wybierania kolorów przez użytkownika oraz z możliwością zastosowania dodatkowych nakładek i okienek, które umożliwiają wyświetlanie do 14 krzywych dynamicznych?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.
Odpowiedź: Nie dopuszczamy.


6. Pkt. 10 Czy Zamawiający zrezygnuje z punktacji 15 krzywych dynamicznych, jedna pod drugą, gdyż na wymaganym min. 15” ekranie mogą być one nieczytelne?
Odpowiedź: Nie dopuszczamy.


7. Pkt. 12 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez wyszczególnionego trybu „Duże Liczby”? Zastosowany interfejs ma bardzo duże znaki w zwykłym trybie monitorowania, które jednocześnie pozwala na monitorowanie przebiegów krzywych dynamicznych?
Odpowiedź: Nie dopuszczamy.
8. Pkt. 15 Czy Zamawiający przyzna 10 pkt. za możliwość zapisania i przywołania 8 profili zawierających zestawy konfiguracji monitora, co daje możliwość definiowania przez użytkownika ustawień np. progów alarmowych, układów ekranu, trendów i ustawień wycinków? Oprócz ekranu głównego, dla każdego profilu można utworzyć pięć dodatkowych stron.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.


9. Pkt. 19 Czy Zamawiający zrezygnuje punktacji funkcji opisanej w punkcie 19? Kardiomonitor o sterowaniu dotykowym z dodatkowo wbudowanym pokrętłem, stanowi dodatkowy potwierdzeniem zmiany parametru i zabezpieczeniem przed przypadkową zmianą wartości
Odpowiedź: Nie dopuszczamy.
10. Pkt. 22 Czy Zamawiający dopuści czas ładowania akumulatora 2 do 3 godzin uzależniony od konfiguracji monitora?
Odpowiedź: Nie dopuszczamy.


11. Pkt. 32 Czy Zamawiający dopuści historię alarmów do 400 wycinków?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.


12. Pkt. 33 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji?
Odpowiedź: Nie dopuszczamy.


13. Pkt. 42 Czy Zamawiający dopuści funkcję holterowską realizowaną w centrali?
Odpowiedź: Nie dopuszczamy.


14. Pkt. 45 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.
15. Pkt. 49 Czy Zamawiający dopuści pomiar częstości pracy serca oraz alarmów w zakresie 20-300 ud/min?
Odpowiedź: Nie dopuszczamy.


16. Pkt. 50 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji?
Odpowiedź: Nie dopuszczamy.


17. Pkt. 51 Czy Zamawiający dopuści pomiar i wyświetlanie PVC?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.


18. Pkt. 54 Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy -20 do 20 mm?
Odpowiedź: Nie dopuszczamy.


19. Pkt. 56 Czy Zamawiający dopuści rozpoznawanie 19 rodzajów zaburzeń rytmu serca?
Odpowiedź: Nie dopuszczamy.


20. Pkt. 58 Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy częstości oddechów 4-120 odd/min?
Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

21. Pkt. 59 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji?
Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

22. Pkt. 60 Czy Zamawiający dopuści pomiar automatyczny co określony czas, regulowany w zakresie 1-240min?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

23. Pkt. 62 Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy NIBP 15-260mmHg?
Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

24. Pkt. 63 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji?
Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

25. Pkt. 65 i 66 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tych funkcji?
Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

26. Pkt. 68 Czy Zamawiający dopuści monitor z pomiarem pulsu na podstawie pomiaru saturacji w zakresie 30-250 bpm ?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

27. Pkt. 69 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji „Funkcja umożliwiająca użytkownikowi włączenie lub wyłączenie w dowolnym momencie wskaźnika jakości sygnału SpO2 (SQI)”. Jest to parametr charakterystyczny dla jednego producenta, co uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty
Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

28. Pkt. 71 Czy Zamawiający dopuści pomiar CO2 w strumieniu bocznym?
Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

29. Pkt. 72 Czy Zamawiający dopuści pomiar oddechu w zakresie 4 do 80 oddechów/min?
Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

30. Pkt. 73 Czy Zamawiający dopuści pomiar bez tej funkcji?
Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

31. Pkt. 78 Czy Zamawiający dopuści możliwość rozbudowy kardiomonitora, bez udziału serwisu, o zasilany i sterowany z poziomu monitora pacjenta ciągły pomiar rzutu minutowego serca CCO bez możliwości pomiaru z jednego dostępu naczyniowego?
Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

32. Pkt. 80 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością rozbudowy o monitorowanie 4 kanałów EEG jednocześnie oraz z możliwością monitorowania słuchowych potencjałów wywołanych AEP?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

33. Pkt. 85 Czy Zamawiający dopuści centralę do monitorowania do 16 stanowisk pacjenta, bez możliwości rozbudowy o kolejne stanowiska?
Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

34. Pkt. 87 Czy Zamawiający dopuści centralę wyposażoną w kolorowy ekran 21,5 cala?
Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

35. Pkt. 96 Czy Zamawiający dopuści brak tej funkcji?
Odpowiedź: Nie dopuszczamy.
36. Pkt. 101 Czy Zamawiający dopuści trendy graficzne i tabelaryczne z 72 godzin?
Odpowiedź: Nie dopuszczamy.
37. Pkt. 104 Czy Zamawiający dopuści brak tej funkcji?
Odpowiedź: Nie dopuszczamy.
38. Pkt. 109 Czy Zamawiający dopuści brak tej funkcji?
Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

39. Pkt. 114 Czy Zamawiający dopuści brak funkcji ręcznego uruchomienia pomiaru NIBP w monitorze z monitora centralnego?
Odpowiedź: Nie dopuszczamy.
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