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Łódź, 12 grudnia 2019 roku 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych / kalibracji/ legalizacji / wzorcowania / walidacji   sprzętu medycznego. Numer sprawy: 39/U/19.
SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania od Wykonawców. 

1. Pytanie  dot. SIWZ rozdz. 3 Opis przedmiotu Zamówienia pkt. 3.9 ppkt. k) oraz zał. 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 1 ust.10 ppkt.j)
Prosimy o dostąpienie od wymogu konieczności udzielenia gwarancji na części zamienne dla aparatu USG Acuson CV70. 
Uprzejmie zwracamy Państwa uwagę na fakt, że gwarantowany przez producenta okres dostępności części zamiennych do aparatu Acuson CV70 zakończył się, w związku z czym może okazać się, że nie będziemy w stanie dokonać naprawy aparatu z powodu braku części zamiennych. 

Mając na uwadze wspomniane ograniczenia w dostępności części zamiennych prosimy o wyrażenie zgody na poniższe:

W przypadku braku dostępności u producenta części zamiennych do aparatu Acuson CV70 z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca poinformuje o tym fakcie w formie pisemnej i wykaże przyczynę braku części zamiennych. Wykazanie braku części zamiennych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy może stanowić podstawę do rozwiązania umowy przez Wykonawcę w części niemożliwej do wykonania tj. części dotkniętej brakiem dostępności u producenta części zamiennych. Zamawiający w szczególności nie będzie posiadał ani dochodził żadnych roszczeń odszkodowawczych oraz nie będzie uprawniony do naliczenia kar umownych.

Odpowiedź: Zamawiający proponuje zapis o poniższym brzmieniu:

W przypadku braku dostępności u producenta części zamiennych do aparatu Acuson CV70 z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca poinformuje o tym fakcie w formie pisemnej, wykaże i udokumentuje przyczynę braku części zamiennych. Udowodnienie braku części zamiennych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy może stanowić podstawę do rozwiązania umowy przez Wykonawcę w części niemożliwej do wykonania tj. części dotkniętej brakiem dostępności u producenta części zamiennych. Zamawiający w szczególności nie będzie w takim przypadku posiadał ani dochodził żadnych roszczeń odszkodowawczych oraz nie będzie uprawniony do naliczenia kar umownych.

2. Pytanie  dot. zał. 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 1 ust.10 ppkt. l)
Prosimy o potwierdzenie, że Strony w sposób pełny i wyczerpujący uregulowały podstawy i konsekwencje odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, poprzez uzupełnienie treści o poniższy zapis:

"Strony ustalają, że uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych przedmiotu umowy, jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji".

Wydłużenie okresu rękojmi poza okres gwarancji udzielonej przez producenta części,  może wpłynąć na przedstawienie niekorzystnej cenowo oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
1. Dot. SIWZ /pakiet 20/ 

Wnioskujemy o wprowadzenie do Umowy poniższego lub równoważnego zapisu: 

„W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie dokonać naprawy aparatu starszego niż 10 lat z powodu braku części zamiennych, z uwagi na zakończenie okresu gwarantowanej przez producenta dostępności części zamiennych dla aparatów (co zostanie udokumentowane przez Wykonawcę), nie będzie rodziło to jakiejkolwiek odpowiedzialności cywilnoprawnej z jego strony, postanowień o karach umownych określonych w SIWZ.” 

Wniosek motywujemy faktem, iż w przypadku braku dostępności części zamiennych u producenta Wykonawca nie będzie mógł wystawić kalkulacji / wykonać naprawy urządzenia i nie jest to zawinione przez Wykonawcę.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 1 
Dotyczy zapisów SIWZ, Plan przeglądów 2020 pakiet 57- Tomograf komputerowy Toshiba typ TSX-303A Aquilion: 
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający w pakiecie nr 57 - Tomograf Komputerowy Toshiba TSX-303A Aquilion wymaga jednego przeglądu czy 4 przeglądów zgodnie z wymaganiami producenta w ciągu 12 miesięcy.
Odpowiedź: zgodnie z Załącznikiem nr 2 Zamawiający wymaga dwóch przeglądów, co 6 miesięcy.

SIWZ, dotyczy pakietów 6, 16, 17, 29, 42, 49, 50

Pytanie nr 1. Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z zapisami SIWZ w rozdziale 3 pkt. m) Zamawiający wymaga aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji.
Odpowiedź: tak.

Dotyczy pakietu nr 17– Defibrylator TEC-5531K/TEC-7731K
Pytanie nr 2. Prosimy o wyłączenie do osobnego pakietu defibrylatorów typu: TEC-5531K 
(6 szt.) oraz typu: TEC- 7731K (1 szt.)  prod. Nihon Kohden Corp., bądź alternatywnie do powyższego prosimy o dopuszczenie złożenia oferty częściowej wyłącznie na pozycje 1-7  (defibrylatory prod. Nihon Kohden). Pozwoli to na złożenie oferty autoryzowanego serwisu producenta na w/w. asortyment.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, proszę uwzględnić zmiany w składanej ofercie.

Dotyczy pakietu nr 6

Pytanie nr 3. W celu porównywalności ofert prosimy o potwierdzenie, czy zgodnie 
z zaleceniami producenta Zamawiający wymaga kalkulacji w cenie oferty wymiany materiałów eksploatacyjnych i części zużywalnych zgodnie z listą poniżej:

Dla aparatu do znieczulenia Leon Plus prod. Lowenstein Medical:

•
Wymiana filtrów na zasilaniu tlen, powietrze,

•
Wymiana filtra (zimny) ,

•
Wymiana membrany zastawki wydechowej,

•
Wymiana czujnika tlenu.

Odpowiedź: tak.
Dotyczy pakietu nr 17

Pytanie nr 4. W celu porównywalności ofert prosimy o potwierdzenie, czy zgodnie 
z zaleceniami producenta Zamawiający wymaga kalkulacji w cenie oferty wymiany materiałów eksploatacyjnych i części zużywalnych zgodnie z listą poniżej:

Dla defibrylatora TEC-5531K prod. Nihon Kohden

•
Wymiana akumulatora (raz na 24 miesiące – w razie braku konieczności wymiany akumulatora w danym roku przeglądowym cena akumulatora zostanie odjęta od ceny przeglądu na fakturze).

Odpowiedź: nie.
Dotyczy pakietu nr 17

Pytanie nr 5. W celu porównywalności ofert prosimy o potwierdzenie, czy zgodnie 
z zaleceniami producenta Zamawiający wymaga kalkulacji w cenie oferty wymiany materiałów eksploatacyjnych i części zużywalnych zgodnie z listą poniżej:

Dla defibrylatora TEC-7731K prod. Nihon Kohden

•
Wymiana akumulatora.

Odpowiedź: nie.
Dotyczy pakietu nr 49

Pytanie nr 6. W celu porównywalności ofert prosimy o potwierdzenie, czy zgodnie 
z zaleceniami producenta Zamawiający wymaga kalkulacji w cenie oferty wymiany materiałów eksploatacyjnych i części zużywalnych zgodnie z listą poniżej:

Dla respiratora Monnal T75 (Air Liqide dawniej Taema):

•
Wymiana filtra HEPA ,

•
Wymiana czujnika tlenu ,

•
Wymiana uszczelki pod zastawką wydechową.

Odpowiedź: tak.
Dotyczy pakietu nr 50 

Pytanie nr 7. W celu porównywalności ofert prosimy o potwierdzenie, czy zgodnie 
z zaleceniami producenta Zamawiający wymaga kalkulacji w cenie oferty wymiany materiałów eksploatacyjnych i części zużywalnych zgodnie z listą poniżej:

Dla respiratora Extend XT (Air Liqide dawniej Taema):

· Wymiana czujnika tlenu wraz z kalibracją,

· wymiana akumulatorów (2 szt. dla każdego urządzenia),

· Wymiana uszczelki,

· Wymiana zaworów jednokierunkowych na zasilaniu tlen 
i powietrze.

Odpowiedź: tak.

Dla respiratora Osiris 2 (Air Liqide dawniej Taema):
· Wymiana zestawu przeglądowego ( filtr zimny, filtr bakteryjny, zaworek jednokierunkowy na zasilaniu tlen),

· Wymiana akumulatora.

Odpowiedź: tak.

Dla respiratora Osiris 3 (Air Liqide dawniej Taema):
· Wymiana zestawu przeglądowego ( filtr zimny, filtr bakteryjny, zaworek jednokierunkowy na zasilaniu tlen),

· Wymiana akumulatora.
Odpowiedź: tak.

Pytanie 1

Dotyczy treści umowy w § 1 pkt 12 lit. b) Reklamacje

Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie/dodanie w w/w punkcie określenia „dni robocze”, 
tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Wyjaśniamy, iż serwis Wykonawcy pracuje od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w określonych godzinach. Dlatego też prosimy 
o zaakceptowanie powyższej propozycji i wprowadzenie następującej zmiany: „ wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu maksymalnie 48 godzin w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 
od pracy”.     
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2

Dotyczy treści umowy w § 1 pkt 12 lit. c) Reklamacje 

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu reakcji serwisu w okresie gwarancji, pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii do 72 godzin w dni robocze od chwili zgłoszenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3

Dotyczy treści umowy w § 5 pkt 1.1 Kary umowne

Mając na uwadze tzw. równe traktowanie Stron, a tym samym zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o określenie kary, dla Zamawiającego, w wysokości, jak dla Wykonawcy, za odstąpienie od umowy przez Strony, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4

Dotyczy treści umowy w § 5 pkt 1.2, 1.3, 1.4 Kary umowne

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych do wysokości 0,3% licząc od wartości  brutto przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

1. Dotyczy: Pakiet 1 – aparaty do znieczulania

Zgodnie z zapisami SIWZ pod pojęciem „przeglądy techniczne / kalibracje / legalizacje / wzorcowania / walidacje, konserwacje i kontrole bezpieczeństwa” (zwane dalej przeglądem lub przeglądami) rozumie się wykonywanie czynności, których zakres określają zalecenia producenta danego urządzenia oraz ich instrukcje obsługi.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania ogólnego Drager Fabius Tiro co 12 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części:

- Płatek ceramiczny

- Membrana zastawki wydechowej

- Uszczelka
- Filtr bakteryjny

- Uszczelka gniazda parownika
Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania ogólnego Drager Fabius Tiro co 24 miesiące wymagana jest wymiana następujących części:

- Uszczelki

- Membrany

- Płytki ceramiczne

- Podkładka uszczelniająca
Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania ogólnego Drager Fabius Tiro co 36 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części:

- Uszczelka 105 x 4

- Bateria 3V

- Akumulator

- Membrana tłoka
Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania ogólnego Drager Fabius Tiro wymagana jest  wymiana następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia:

- Czujnik przepływu Spirolog
- Czujnik tlenu
Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat terminu ostatniej wymiany i stopnia zużycia ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których aparatów do znieczulania ogólnego Drager Fabius Tiro Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować daty ostatniej wymiany tych części i stopnia zużycia prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.
Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty.

Odpowiedź: Załącznik nr 7 w SIWZ zawiera szczegółowe zestawienie części zamiennych, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty.
2. Dotyczy: Pakiet 1 – monitory Delta

Zgodnie z zapisami SIWZ pod pojęciem „przeglądy techniczne / kalibracje / legalizacje / wzorcowania / walidacje, konserwacje i kontrole bezpieczeństwa” (zwane dalej przeglądem lub przeglądami) rozumie się wykonywanie czynności, których zakres określają zalecenia producenta danego urządzenia oraz ich instrukcje obsługi.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta kardiomonitorów Drager Delta/Drager Delta XL co 12 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części:

- Filtr bakteryjny

- Zewnętrzny filtr oddechowy

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta kardiomonitorów Drager Delta/Drager Delta XL co 24 miesiące wymagana jest wymiana następujących części:

- Filtr pompki NIBP

- Pakiet akumulatorów  (jeśli występuje)

- Akumulator  (jeśli występuje)

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta kardiomonitorów Drager Delta/Drager Delta XL wymagana jest  wymiana następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia:

- Pułapka wodna

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat terminu ostatniej wymiany i stopnia zużycia ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których kardiomonitorów Drager Delta/Drager Delta XL Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować daty ostatniej wymiany i stopnia zużycia tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.
Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

3. Dotyczy: Pakiet 1 – monitory Gamma

Zgodnie z zapisami SIWZ pod pojęciem „przeglądy techniczne / kalibracje / legalizacje / wzorcowania / walidacje, konserwacje i kontrole bezpieczeństwa” (zwane dalej przeglądem lub przeglądami) rozumie się wykonywanie czynności, których zakres określają zalecenia producenta danego urządzenia oraz ich instrukcje obsługi.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta kardiomonitora Drager Gamma XL co 12 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części:

- Akumulator żelowy 12V 2.0Ah ]

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta kardiomonitora Drager Gamma XL co 24 miesiące wymagana jest wymiana następujących części:

- Filtr wlotu powietrza NIBP

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta kardiomonitora Drager Gamma XL co 24 miesiące lub ze względu na stopień zużycia wymagana jest wymiana następujących części:

- Akumulator  (jeśli występuje)

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat terminu ostatniej wymiany i stopnia zużycia ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których kardiomonitorów Drager Gamma XL Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować daty ostatniej wymiany i stopnia zużycia tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.
Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

4. Dotyczy: Pakiet 6

Zgodnie z zapisami SIWZ pod pojęciem „przeglądy techniczne / kalibracje / legalizacje / wzorcowania / walidacje, konserwacje i kontrole bezpieczeństwa” (zwane dalej przeglądem lub przeglądami) rozumie się wykonywanie czynności, których zakres określają zalecenia producenta danego urządzenia oraz ich instrukcje obsługi.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Heinen Lowenstein Leon Plus/Plus Neo  co 12 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części:

- Zestaw serwisowy modułu wewnętrznego
- Zestaw do konserwacji złącza obrotowego
- Zestaw serwisowy kasety

- Czujnik tlenu sprawdzający działanie mieszalnika

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Heinen Lowenstein Leon Plus/Plus Neo  co 36 miesięcy lub co 10.000 godzin wymagana jest wymiana następujących części:

- Zestaw serwisowy Maintenance kit 10,000 h  maintenance (every 3 years)

- Zestaw uszczelek zaworu zwrotnego

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Heinen Lowenstein Leon Plus/Plus Neo  co 72 miesiące lub co 20.000 godzin wymagana jest wymiana następujących części:

- Zestaw serwisowy Maintenance kit 20,000h maintenance (every 6 years)
Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Heinen Lowenstein Leon Plus/Plus Neo  wymagana jest  wymiana następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia:

- Galwaniczny czujnik tlenu Oxima

- Czujniki przepływu
Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat daty ostatniej wymiany, ilości przepracowanych godzin i stopnia zużycia ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których respiratorów Heinen Lowenstein Leon Plus/Plus Neo  Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować daty ostatniej wymiany, ilości przepracowanych godzin i stopnia zużycia tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.
Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.
5. Dotyczy: Pakiet 17

Zgodnie z zapisami SIWZ pod pojęciem „przeglądy techniczne / kalibracje / legalizacje / wzorcowania / walidacje, konserwacje i kontrole bezpieczeństwa” (zwane dalej przeglądem lub przeglądami) rozumie się wykonywanie czynności, których zakres określają zalecenia producenta danego urządzenia oraz ich instrukcje obsługi.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producentów  defibrylatorów wymagana jest  wymiana następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia lub datę kolejnej wymiany:

- Akumulator

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat stopnia zużycia i daty kolejnej wymiany ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których defibrylatorów  Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować stopnia zużycia i daty kolejnej wymiany tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.
Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga wymiany akumulatora podczas przeglądu.

6. Dotyczy: Pakiet 29,30,42

Zgodnie z zapisami SIWZ pod pojęciem „przeglądy techniczne / kalibracje / legalizacje / wzorcowania / walidacje, konserwacje i kontrole bezpieczeństwa” (zwane dalej przeglądem lub przeglądami) rozumie się wykonywanie czynności, których zakres określają zalecenia producenta danego urządzenia oraz ich instrukcje obsługi.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producentów  kardiomonitorów wymagana jest  wymiana następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia lub datę kolejnej wymiany:

- Akumulator

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat stopnia zużycia i daty kolejnej wymiany ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których kardiomonitorów  Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować stopnia zużycia i daty kolejnej wymiany tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.
Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

7. Dotyczy: Pakiet 45,46,54,55

Zgodnie z zapisami SIWZ pod pojęciem „przeglądy techniczne / kalibracje / legalizacje / wzorcowania / walidacje, konserwacje i kontrole bezpieczeństwa” (zwane dalej przeglądem lub przeglądami) rozumie się wykonywanie czynności, których zakres określają zalecenia producenta danego urządzenia oraz ich instrukcje obsługi.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producentów  pomp infuzyjnych i strzykawek automatycznych wymagana jest  wymiana następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia lub datę kolejnej wymiany:

- Akumulator

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat stopnia zużycia i daty kolejnej wymiany ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których pomp infuzyjnych  i strzykawek automatycznych Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować stopnia zużycia i daty kolejnej wymiany tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.
Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga wymiany akumulatora podczas przeglądu.
8. Dotyczy: Pakiet 49

Zgodnie z zapisami SIWZ pod pojęciem „przeglądy techniczne / kalibracje / legalizacje / wzorcowania / walidacje, konserwacje i kontrole bezpieczeństwa” (zwane dalej przeglądem lub przeglądami) rozumie się wykonywanie czynności, których zakres określają zalecenia producenta danego urządzenia oraz ich instrukcje obsługi.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora  AirLiquide MonnalT75

co 12 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części:

- Filtr wlotu powietrza

- Uszczelka zastawki wydechowej

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora  Airliquide MonnalT75

Co 12 lub ze względu na osiągnięcie określonego stopnia zużycia wymagana jest  wymiana następujących części:

- Filtr Hepa monnal clean'in
- Filtr przeciwpyłowy

- Czujnik tlenu

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora  Airliquide MonnalT75

Co 24 miesiące wymagana jest wymiana następujących części:

- Pakiet akumulatorów

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora  Airliquide MonnalT75

Wymagana jest  wymiana następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia:

- Uszczelka przyłącza tlenowego

- Czujnik przepływu
- Zastawka wydechowa

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat terminu ostatniej wymiany i stopnia zużycia ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których respiratorów  Airliquide MonnalT75 Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować daty ostatniej wymiany i stopnia zużycia tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.
Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga kalkulacji w cenie oferty wymiany materiałów eksploatacyjnych i części zużywalnych zgodnie z listą poniżej:

Dla respiratora Monnal T75:

•
Wymiana filtra HEPA ,

•
Wymiana czujnika tlenu ,

•
Wymiana uszczelki pod zastawką wydechową.

9. Dotyczy: Pakiet 50 – respiratory Extend

Zgodnie z zapisami SIWZ pod pojęciem „przeglądy techniczne / kalibracje / legalizacje / wzorcowania / walidacje, konserwacje i kontrole bezpieczeństwa” (zwane dalej przeglądem lub przeglądami) rozumie się wykonywanie czynności, których zakres określają zalecenia producenta danego urządzenia oraz ich instrukcje obsługi.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora  Taema Extend  co 12 miesięcy lub co 5.000 godzin wymagana jest wymiana następujących części:

- Roczny zestaw serwisowy KIT 5000H

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora  Taema Extend co 24 miesiące wymagana jest wymiana następujących części:

- Akumulator (2 szt.)

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora  Taema Extend co 48 miesięcy lub co 20.000 godzin wymagana jest wymiana następujących części:

- Zestaw serwisowy KIT 20000H

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora  Taema Extend wymagana jest  wymiana następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia:

- Bateria podtrzymania pamięci

- Zastawka wydechowa

- Czujnik przepływu wydechowego

- Czujnik tlenu

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat terminu ostatniej wymiany, ilości przepracowanych godzin i stopnia zużycia ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których respiratorów  Taema Extend Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować daty ostatniej wymiany, ilości przepracowanych godzin i stopnia zużycia tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.
Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga kalkulacji w cenie oferty wymiany materiałów eksploatacyjnych i części zużywalnych zgodnie z listą poniżej:

Dla respiratora Extend XT:
· Wymiana czujnika tlenu wraz z kalibracją,

· wymiana akumulatorów (2 szt. dla każdego urządzenia),

· Wymiana uszczelki,

· Wymiana zaworów jednokierunkowych na zasilaniu tlen 
i powietrze.

10. Dotyczy: Pakiet 50 – respiratory Osiris

Zgodnie z zapisami SIWZ pod pojęciem „przeglądy techniczne / kalibracje / legalizacje / wzorcowania / walidacje, konserwacje i kontrole bezpieczeństwa” (zwane dalej przeglądem lub przeglądami) rozumie się wykonywanie czynności, których zakres określają zalecenia producenta danego urządzenia oraz ich instrukcje obsługi.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Teama Osiris  co 12 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części:

- Zestaw serwisowy OSIRIS Maintenance Kit
Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat daty ostatniej wymiany ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy  dla respiratora Teama Osiris  Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować daty ostatniej wymiany tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.
Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga kalkulacji w cenie oferty wymiany materiałów eksploatacyjnych i części zużywalnych zgodnie z listą poniżej:
Dla respiratora Osiris 3:
· Wymiana zestawu przeglądowego ( filtr zimny, filtr bakteryjny, zaworek jednokierunkowy na zasilaniu tlen),

· Wymiana akumulatora.
11. Dotyczy – opisu przedmiotu zamówienia

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy zamawiający odstąpi od wymogu aktualizacji oprogramowania sprzętu objętego przedmiotowym postępowaniem, z uwagi na fakt, że tego rodzaju czynności posiada bezpośredni producent lub jego autoryzowany przedstawiciel. Tego rodzaju wymóg wyklucza zupełnie udział w postępowaniu wykonawców posiadających pełną zdolność do rzetelnej realizacji przedmiotowego zamówienia. Tym samym powyższym wymóg aktualizacji  sprawia, że postępowanie ukierunkowane jest na jednego konkretnego wykonawcę. Warto w tym miejscu podkreślić, że tego rodzaju wymagania powinny być zlecane poza procedurami przetargowymi w procedurach niekonkurencyjnych, poza standardowymi czynnościami serwisowymi lub konserwacyjnymi.

Pozostawienie wymogu aktualizacji oprogramowania narusza w sposób istotny zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców tj. przepis art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

12. Dotyczy – opis przedmiotu

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wykonawców nie dysponujących osobami posiadającymi autoryzację, o której mowa w Punkcie 3.11 lit. a) SIWZ - kategoria „A”  - ale posiadających wymienione poniżej certyfikaty i kwalifikacje? Niniejszy wniosek uzasadniamy okolicznościami z których wynika, że na gruncie obowiązujących przepisów oraz standardów prawa zamówień publicznych tego rodzaju wymagania stanowią naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, ponieważ aktualnie na rynku funkcjonują podmioty gwarantujące możliwość wykonania przeglądu wg. tych samych standardów co autoryzowany przedstawiciel producenta lub producent. Pragniemy zauważyć, że m.in. wdrożenie systemu norm w zakresie sprzedaży, instalacji i serwisu urządzeń medycznych (nr norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 9001:2015 a także PN-EN ISO 13485:2012), personel posiadający wieloletnie doświadczenie praktyczne oraz specjalistyczne (udokumentowane) wyksztalcenie i przeszkolenie, jak również bezpośredni dostęp do materiałów oraz części zamiennych pochodzących bezpośrednio od producenta daje tę samą gwarancję wykonania zamówienia w sposób należyty, co autoryzowany przedstawiciel producenta. 

Wobec powyższego wnioskujemy o zmianę przyjętych dotychczas warunków udziału w postępowaniu i dopuszczenie do udziału wykonawców, którzy posiadają wdrożony i certyfikowany w strukturach swej działalności system norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 9001:2015, a także PNEN ISO 13485:2012, uprawnienia SEP (Kategoria „E”, „D”), a także ponad 10 letnie doświadczenie w zakresie serwisu aparatury medycznej i przeszkolony personel w zakresie serwisu aparatury medycznej innych producentów.

Niniejszy wniosek uzupełniam dodatkowo informacją, że wymóg wykazania się przez wykonawców posiadaniem autoryzacji jest postrzegany jako naruszenie zasady uczciwej konkurencji lub równego traktowania wykonawców, należy również uwzględnić stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej, która w sentencji jednego ze swych orzeczeń stwierdziła, że w zakresie odniesienia się odwołującego do art. 90  ust. 4 i następnie ustawy z 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych, należy podnieść, co wskazał również zamawiający, iż przepisy te są adresowane do podmiotów dokonujących wprowadzenia  wyrobów medycznych do obrotu. Wskazać należy również, że ustawa nie określa, że działania serwisowe mogą wykonywać jedynie podmioty autoryzowane przez wytwórcę. Tym samym nie istnieje ograniczenie możliwości  w określeniu takiego wymagania przez Zamawiającego. (Por. wyrok KIO z dnia 11 czerwca 2012r. sygn. akt 1073/12).

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ. 

13.  Dotyczy – wzoru umowy

Wykonawca wnosi  o obniżenie kary umownej za opóźnienie zastrzeżonej  w § 5 ust. 1 pkt 1.2., 1.3., 1.4., wzoru umowy do 0,1%. Według Wykonawcy kara umowna 0,5% za każdy dzień opóźnienia jest rażąco wygórowana i stanowi nieproporcjonalne obciążenie Wykonawcy w stosunku do wysokości jego wynagrodzenia i potencjalnego zysku, jednocześnie pełniąc funkcję represyjną, nie zaś kompensacyjną.
Odpowiedź: zgodnie z projektem umowy.
Pytanie nr 1

Dotyczy zapisów SIWZ rozdz. 3 Opis przedmiotu zamówienia 3.9 pkt. k), wzór umowy zał. Nr 4 §1 ust. 10 pkt. j):

Zwracamy się z prośbą o zmianę gwarancji na części zamienne w aparacie na 3 miesiące. Wyjaśniamy, iż producent części zamiennych udziela 3 miesięcznej gwarancji na części zamienne. 

Prosimy o przychylenie się do naszej prośby.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2

Dotyczy zapisów SIWZ rozdz. 3 Opis przedmiotu zamówienia 3.9 pkt. n), wzór umowy zał. Nr 4 §1 ust. 10 pkt. n):

Prosimy o wydłużenie terminu przystąpienia do naprawy sprzętu  po akceptacji  kosztów przez Zamawiającego nie później niż 3 dni roboczych od otrzymania informacji o akceptacji kosztów przez Zamawiającego.
Odpowiedź: zgodnie z projektem umowy.

Pytanie nr 3

Dotyczy zapisów SIWZ Wzór umowy § 5 ust. 1 ppkt. 1.2,1.3,1.4 oraz ust. 4:

Wnosimy o zmianę sformułowania „opóźnienie” terminem, zwłoka”
Odpowiedź: zgodnie z projektem umowy.

Pytanie nr 4

Dotyczy zapisów SIWZ Wzór umowy § 5 ust. 1 ppkt. 1.2,1.3,1.4:

Prosimy o zmianę zapisów na:

1.2  „za opóźnienie w wykonaniu przeglądu uwzględnionego w Planie Przeglądów o którym mowa w               § 1 ust. 7 niniejszej umowy w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia”

1.3. „za opóźnienie w wykonaniu obowiązków informacyjnych o których mowa w § 1 ust. 8 niniejszej umowy w wysokości 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia”

1.4 „za opóźnienie w wykonaniu naprawy lub wymiany części na nowe o których mowa w § 1 ust. 10 lit. n) niniejszej umowy w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia”

Podkreślamy, że kary maja jedynie charakter dyscyplinujący.

Odpowiedź: zgodnie z projektem umowy.

DYREKTOR
SP ZOZ MSWiA w Łodzi

        dr n. med. Robert Starzec, MBA
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